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1. CONTRATANTE: DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA

Rua da Moóca, 1807 - São Paulo - SP

2. SOLICITANTE: O mesmo

Diâmetro Nominal : 25 mm 

N° Série (fabricante): Não consta

N° Identificação (solicitante): APL-041

4. PADRÕES UTILIZADOS: 5. PROCEDIMENTO INTERNO DE CALIBRAÇÃO: PC-146

4.1. Máquina de Medir por Coordenadas

Nº Registro (CERTI):  025309

4.2. Calibrador Anel Liso Cilíndrico de 25 mm

Nº Registro (CERTI):  RL 0962

Diâmetro Efetivo: 24,9936 mm Diagrama de Medição

U: 0,0003 mm

Observações:

Condições Ambientais Durante a Calibração:

- Temperatura:  (20,0 ± 0,5) ºC

- Umidade Relativa do Ar: (50 ± 10) %ur

3. CALIBRADOR ANEL LISO CILÍNDRICO CALIBRADO:

Rastreabilidade Metrológica: Certificado de Calibração 

CERTI 3985/14, de 02/12/14, válido até 12/15.

Rastreabilidade Metrológica: Certificado de Calibração 
INMETRO DIMCI 0852/2013, de 05/04/13, válido até 04/17.

5. PROCEDIMENTO INTERNO DE CALIBRAÇÃO: 
PC-146

A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada
como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator
de abrangência k, o qual para uma distribuição t com graus

de liberdade efetivos (νeff) corresponde a uma probabilidade

de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de
medição foi determinada de acordo com a publicação EA-

4/02 (1999). Os valores de k e νeff são apresentados na

tabela de resultados.

O diâmetro foi medido em 2 posições angulares e 1 altura.
As posições e alturas indicadas na tabela de resultados
podem ser identificadas no diagrama abaixo. Foram
realizados no mínimo 3 ciclos de medição.
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6. RESULTADOS: 

Posição Altura Valor Medido U k νeff

[mm] [mm] [mm]

P1 4,0 25,0003 0,0004 2,00 Infinito

P2 4,0 25,0002 0,0004 2,00 Infinito

Média* 25,0003 0,0004 2,00 Infinito

* A incerteza da média é a maior incerteza entre as posições somada a variação máxima entre a média e cada posição.

Talles José de Oliveira Thiago de Souza Coutinho

Signatário Autorizado Signatário Autorizado

Este documento dispensa a assinatura física pois foi assinado eletronicamente, cumprindo integralmente os requisitos de acreditação segundo 
ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 
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